
Příloha č.1 ZD :  technická specifikace  

 

INSTRUMENTARIUM PRO LAPAROSKOPICKOU OPERATIVU  

 

Laparoskopické  resterilizovatelné  kleště  pro ligaci  velkých cév a 

tkání  do průměru  7 mm  včetně  :  

 

Kleště typu Bi-clamp    LAP   grasper, délka 340 mm, pr. 5 mm, jemně vroubkovaný , komplet.  instr.  4 ks 

Kleště typu Bi –clamp   E  LAP  Kelly,  délka 340 mm,  pr. 5mm, jemně zoubkovaný, komplet. instr.    4  ks 

 

Nástroje musí být kompletně autoklávovatelné  při 134 °C. 

 

Poptávané  nástroje   - ( Laparoskopické  resterilizovatelné  kleště  pro ligaci  velkých cév a tkání  do 

průměru  7 mm včetně  -  typu Biclamp)    musí být  kompatibilní   s elektrochirurgickou jednotku  na 

operačním sále    E - Vio 300D.   Po zapojení  nástroje  do multifunkční zásuvky   elektrochirurgické  

jednotky   se  musí automaticky aktivovat  nastavení příslušného  koagulačního módu  na elektrochirurgické 

jednotce,  který se používá pro koagulaci cév  do průměru 7mm  včetně . 

 

 

 

 

 


