&

fo-d 1

cca 1000

Pl
2

N

cca 470

POPIS

MFJ EL.ZASUVKA 230V/16A — 1,1kW, SAMOSTATNE JISTENA

d1  VYVOD STUDENE VODY 1/2", 800mm VYSOKO, UKONCIT VENTILEM S NASTAVCEM NA HADICI
h1 ODPAD 2” PRES SIFON, 200mm VYSOKO

POZNAMKA

VSECHNY MIRY JSOU V mm OD CISTE (OBLOZENE) ZDI NEBO PODLAHY
VODOVODNI PRIVODY JSOU PRIPOJENY OHEBNOU TLAKOVOU HADICI
OCHRANNE POSPOJOVAN(I VODICEM 6mm Cu. VOLNY KONEC cca 0,5m
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